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Tack for att du har valt vart produkt.

Las igenom bruksanvisningen fore forsta anvandningen och spara den for framtida bruk.

Den elektriska fotvardsstolen Kate kombinerar funktionalitet med modern, minimalistisk design. Den &r
utrustad med fyra servomotorer som styrs med en kabelansluten fjarrkontroll och erbjuder ett brett
justeringsomrade, inklusive bekvam justering av fotstddet. Det ergonomiskt formade sadtet och mojligheten
att stalla in stolen i manga olika positioner gor att den kan anpassas helt efter kundens och specialistens
behov. Tack vare detta passar stolen bade i fotvardskliniker och andra verksamheter som kraver bekvdma och
mangsidiga losningar.

Tekniska data
Effekt 200 W
Spanning 220-230V
Nominell frekvens 50 Hz
Kladselmaterial Konstlader
Styrsystem Sladdfjarrkontroll
Rumstemperatur (+)10 °C—(+)40 °C
Luftfuktighet 30%-75%

Innan du anvander skonhetsstolen ska du ldsa igenom bruksanvisningen och utféra féljande atgarder:

e Se till att allt forpackningsmaterial har tagits bort.

e Setill att stolen ar i gott skick.

¢ Placera skénhetsstolen pa den plats dar den ska anvéndas.
¢ Anslut natkontakten till ett lampligt eluttag.

Fjarrkontrollens funktioner:

For att stélla in stolen i 6nskad position, hall ned den valda knappen pa
fjarrkontrollen.
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Justering av ryggstodets lutning

Justering av fotstodets lutning

Justering av stolens héjd (inom intervallet 55-94 cm)

< Justering av stolens lutningsvinkel

3

For 6kad bekvamlighet kan fjarrkontrollen hdangas pa hallaren vid satet, vilket forhindrar att den ar i vagen
under arbetet. Som tillval finns mdjlighet att ansluta en fotpedal (kod 133026).



Stolens justeringsfunktioner:

» Konstruktionen gor det majligt att falla tillbaka stolen till liggande lage.
» Praktisk 6ppning i nackstodet, diskret dold under kudden.
o Utdragbart fotstod med majlighet att ta bort det sista elementet
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» Rorliga armstod.

Enhetens matt:

| helt utfallt Iage nar fatdljen en langd pa 6ver 200 cm

Obs
Stolens maximala belastning: 140 kg.
Overskrid inte stolens maximala belastning och sitt inte pa armstéden.




120 em

max 83 em

Rengoring och underhall

For att halla stolen i gott skick, sakerstélla dess langa livslangd och korrekt funktion rekommenderar vi
regelbunden underhall och att folja nedanstaende rengoringsanvisningar.

Obs: Sting alltid av enheten med huvudstréombrytaren och dra ut kontakten ur vigguttaget innan du pabérjar
nagot arbete

e Rengoring av ytor av syntetlader:
Torka av ladret med en mjuk, torr eller |att fuktad trasa. Anvand inte starka rengdéringsmedel
sasom l6sningsmedel, bensin och alkoholbaserade preparat. Du kan anvanda produkter for
skotsel av konstlader som finns i handeln och félja anvisningarna pa férpackningen.

Lat stolens kladsel torka naturligt. Anvand inte luftblasare for att torka ytan. Anvand inte jeans eller
fargade tyger for att torka av enheten, sa att fargen inte tranger in i stolens yta.

¢ Rengodring av metall- och plastytor
Torka av ytorna med en mjuk, torr eller latt fuktad trasa. En liten borste fungerar bra for att
rengora svaratkomliga stdllen eller horn. Anvand inte for mycket rengoringsvatska. Desinficera
sedan enheten med lamplig vatska.
e Ytor av rostfritt stal
Det fungerar bast att rengéra med en mild rengéringslosning. Ammoniak och de flesta [6sningsmedel
kan anvéndas for att ta bort svara flackar. Undvik klorbaserade l6sningar.
¢ Lackerade eller forkromade metallytor
- Anvand inte vattendyser for rengoring.
- Rengor inte vid hog temperatur och hog luftfuktighet. Utsatt inte enheten for
forhallanden som kan leda till vatskeskador.
- Anvand inte I6sningsmedel eller syror for rengoring.

Om nagon del av stolen &r skadad, stang av enheten, dra ut natsladden ur viagguttaget och meddela en
auktoriserad serviceverkstad om felet.



Felsokning:

Problem Orsak Losning

Nar du trycker pa en knapp pa | Funktionen for den aktuella 1. Forsok trycka pa en annan

fijarrkontrollen reagerar den knappen har redan natt sitt knapp.

inte. maximum. 2. Koppla ur enheten och
Kontrollera att enheten ar ansluten anslut den igen.
till elnatet.

Enheten avger konstiga ljud nar | Lost skruv Dra at alla skruvar

hojden dndras.

Rekommendationer

1.

A wN

No

Se till att du har installerat enheten pa en plan och stabil yta for att minska risken for att den faller
och skadas.

Ldmna aldrig enheten ansluten utan uppsikt.

Anvand enheten enligt anvisningarna i bruksanvisningen.

Anvand aldrig enheten om sladden eller kontakten ar skadad.

Anvand inte enheten om den inte fungerar som den ska eller om den har tappats, skadats eller
hamnat i vatten.

Dra inte direkt i sladden for att dra ut kontakten ur vagguttaget.

Produkten ar endast avsedd for inomhusbruk. Utsatt den inte for direkt vaderpaverkan.
Rengodr enheten regelbundet for att forhindra att smuts ansamlas. Rengér enheten helst

med en fuktig trasa.

9. Vikinte stromsladden runt enheten.
Sdkerhetsatgarder

1. Enheten ar professionell utrustning avsedd for anvandning i skonhetssalonger. Endast kvalificerad
skdnhetspersonal far anvanda enheten for att undvika oénskade effekter under behandlingen.

2. Enheten far inte demonteras eller anvandas fér andra dndamal an de som anges i denna
bruksanvisning. Allt underhalls- och reparationsarbete maste utféras av personal fran en
auktoriserad serviceverkstad (foretaget ACTIVESHOP Sp. z 0.0.).

3. Enheten far inte installeras eller anvdandas i ndrheten av vatskor, pa fuktiga platser eller med vata
hander. Se till att inga vatskor kommer in i enheten.

4. Dra omedelbart ut kontakten ur vagguttaget och kontakta den auktoriserade servicen som
tillhandahalls av foretaget ACTIVESHOP Sp. z 0.0. i foljande fall: a) vatska har trangt in i enheten,

b) enheten avger en konstig lukt, rok eller konstiga ljud, c) ndtsladden har skadats, d) enheten har valts
eller holjet har skadats.

5. Lagginga foremal pa kablarna. Installera inte enheten pa platser dar ndgon kan trampa pa
stromkabeln.

6. Av sdkerhetsskal ska du dra ut stromsladden ur vagguttaget varje gang du ar klar med enheten.

7. Frammedel far inte placeras inuti enheten. Om ett frammande féremal hamnar inuti enheten ska
du dra ut stromkabeln ur eluttaget och kontakta aterforsaljaren eller tillverkaren.

8. Enheten far inte placeras pa en ostabil vagn, hylla eller ett fordon. Om enheten faller



9.

skadas.

For att garantera enligt angiven livslangd rekommenderas att man vantar en minut innan man
trycker pa strombrytaren igen (mellan paslagning och avstéangning

och vice versa).

10. Stromforsorjningen maste éverensstamma med specifikationerna pa typskylten. | annat fall finns

det risk for felaktig funktion, skador pa enheten eller till och med brand.

VARNING

1. Vid skada pa natsladden eller andra fel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad — detta
forhindrar risker.

2. Denna enhet far anvdandas av barn som ar minst 8 ar gamla, av personer
med nedsatt fysisk eller psykisk férmaga samt av personer som inte ar bekanta med hur utrustningen
fungerar, forutsatt att de star under lamplig tillsyn eller har fatt instruktioner om korrekt och sdker
anvandning och att de forstar de risker som ar forknippade med detta.

3. Lamna inte enheten utan uppsikt ndr barn eller personer som inte har tillracklig kunskap om
hur enheten ska anvandas befinner sig i narheten.

4. Enheten ar inte avsedd att anvdandas som leksak av barn. Lat inte barn leka med enheten.

5. Denna elektriska apparat ar inte en leksak. Felaktig anvandning av eller kontakt med den

kan utgora en halsorisk eller leda till dédsfall, darfor ska enheten anvdndas och férvaras utom rackhall
for barn.

Avfallshantering

For att skydda miljon, i enlighet med direktiv 2012/19/EU om uttjanta elektriska och
elektroniska apparater, ska uttjanta elektriska apparater samlas in separat och
[amnas till insamlingsstallen for uttjanta elektroniska och elektriska apparater. Folj
anvisningarna for avfallshantering av denna

typ av utrustning och inte slanga den i hushallsavfall.

N&r utrustningen inte langre ar anvandbar innehaller den fortfarande fullvardiga
komponenter som ar [ampliga for atervinning, darfor ska den [amnas in for
atervinning till Iampliga insamlingsstéllen eller till foretaget ACTIVESHOP Sp. z 0.0.

Férvaring och transport

Enheten ska transporteras vid en temperatur mellan ()20 °C och (+)40 °C, uteslutande

i originalforpackningen. Den ska férvaras i ett valventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet pa hogst 90
%. Driftstemperatur mellan (+)10 °C och (+)40 °C. Under

lagring och transport far enheten inte kastas eller tappas, utsattas for mekaniska stotar eller vaderpaverkan



